
Measured Value Actual Value Difference
BpH‐140101* 4.00 4.05 0.05 Yes
BpH‐140102* 7.33 7.32 0.01 Yes
BpH‐140101* 4.16 4.04 0.12 Yes
BpH‐140102* 7.37 7.32 0.05 Yes
BpH‐140301 4.09 4.14 0.05 Yes
BpH‐140302 7.40 7.38 0.02 Yes
BpH‐140401 4.07 4.04 0.03 Yes
BpH‐140402 7.41 7.34 0.07 Yes
BpH‐140501 4.06 4.03 0.03 Yes
BpH‐140502 7.25 7.36 0.11 Yes
BpH‐140601 4.10 4.08 0.02 Yes
BpH‐140602 7.36 7.32 0.04 Yes
BpH‐140701* 4.10 4.03 0.07 Yes
BpH‐140702* 7.43 7.40 0.03 Yes
BpH‐140701* 4.11 4.12 0.01 Yes
BpH‐140702* 7.32 7.40 0.08 Yes
BpH‐140901 4.07 4.02 0.05 Yes
BpH‐140902 7.41 7.41 0.00 Yes
BpH‐141001* 4.00 3.98 0.02 Yes
BpH‐141002* 7.35 7.36 0.01 Yes
BpH‐141001* 4.00 3.96 0.04 Yes
BpH‐141002* 7.41 7.31 0.10 Yes
BpH‐141201 7.35 7.42 0.07 Yes
BpH‐141202 4.38 3.96 0.42 No
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NOTE: * The sample identification indicates the blind solution used. Blind solutions can be used up to 30 days after 

preparation; therefore the sample identifications are the same.
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